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Résumé : la présente note d’information a pour objet de communiquer aux établissements de
santé et aux installations de chirurgie esthétique autorisées la liste exhaustive des références
d’'implants mammaires macrotexturés et des implants mammaires a surface recouverte de polyu-
réthane qui ont fait I'objet le 2 avril 2019 d’'une décision de police sanitaire de I’'ANSM applicable
le 5 avril 2019.

Les produits de cette liste font I'objet d’une interdiction de distribution, de publicité et d'utilisa-
tion et sont retirés du marché.

La communication de cette liste vise a assurer la compléte exclusion des implants mammaires
concernés des établissements de santé et installations de chirurgie esthétique.

Mots clés: décision de police sanitaire — implants mammaires texturés — implants a surface recou-
verte de polyuréthane.

Annexes:
Annexe 1. — Décision de police sanitaire de '’ANSM.
Annexe 2. - Message d’alerte rapide sanitaire référence: MARS n° 201_04.
Annexe 3. — Message d’alerte rapide sanitaire référence: MARS n° 2019_05.
Annexe 4. — Liste des références concernées par la décision de police sanitaire.

La directrice générale de I'offre de soins a Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établisse-
ments (pour attribution).

PREAMBULE

Depuis l'apparition en 2011 des premiers cas de lymphomes anaplasiques a grandes cellules
associés aux implants mammaires (LAGC-AIM), ’'ANSM a mené de nombreuses investigations afin
d’étudier le lien entre la survenue de cas de LAGC-AIM et la texture des implants mammaires.

Au regard de I'ensemble des informations disponibles et notamment de |'avis d’experts actua-
lisé du 13 février 2019 de I'INCa sur les cas de LAGC-AIM, I'’ANSM considére que la texturation de
certains implants mammaires macro-texturés et a surface recouverte de polyuréthane constitue un
facteur de risque dans l'apparition de LAGC-AIM.
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Ainsi, I'ANSM a pris la décision le 2 avril 2019, par mesure de précaution, de retirer du marché
ces implants mammaires afin de réduire I'exposition des femmes au risque rare mais grave de
LAGC-AIM.

Cette décision de police sanitaire, qui a pris effet le 5 avril 2019, interdit la distribution, la publicité
et l'utilisation de ce type d'implants mammaires en France et a conduit a leur retrait du marché.

La liste des implants mammaires interdits

La présente note d’'information a pour objet de diffuser auprés des établissements de santé
et installations de chirurgie esthétique la liste exhaustive des références d'implants mammaires
macrotexturés et des implants mammaires a surface recouverte de polyuréthane qui ont fait I'objet
de la décision de police sanitaire de ’ANSM (cf. annexe).

Ces implants, sur demande de '’ANSM, ont fait I'objet, en avril 2019, d'un rappel de lots par les
fabricants ou les distributeurs concernés aupres de leurs clients.

Toutefois, il ne peut étre exclu qu’un certain nombre d'implants mammaires texturés, ou implants
a surface recouverte de polyuréthane interdits d’utilisation, soient encore présents au sein des
pharmacies a usage intérieur (en stock ou en dépoét) et des services utilisateurs (en dépot) de
certains établissements de santé ou installations de chirurgie esthétique. A cet égard, j'attire votre
attention sur la nécessité de veiller a cette interdiction et d'assurer le retour de la totalité de ces
implants a leurs fabricants ou distributeurs. Le cas échéant, des contrdles pourront étre réalisés par
les agences régionales de santé (ARS).

C’est pourquoi:

— laliste ci-jointe vous est adressée afin de controler le retrait effectif de la totalité de ces implants
dans les établissements de santé et les installations de chirurgie esthétiques. Les correspon-
dants de matériovigilance ou, le cas échéant, les personnes en charge des commandes et de la
gestion des stocks dans ces établissements ou installations en charge de la matériovigilance,
seront chargées de ce contrble;

— un message d’alerte rapide sanitaire (MARS) a été diffusé aux établissements le 1¢" aolt 2019,
comportant la liste exhaustive des références d'implants mammaires qui ont fait I'objet de la
décision de police sanitaire.

Cette liste est également accessible sur le site de I'ANSM:
https://ansm.sante.fr/Activites/Surveillance-des-dispositifs-medicaux-implantables/
Surveillance-des-protheses-mammaires/ %28offset %29/0

Vu au titre du CNP par la secrétaire générale des ministéres chargés des affaires sociales.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de I'offre de soins,
K. JULIENNE
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ANNEXE 1 : Décision de police sanitaire de PANSM

i REP BLIQU'E FRA Gy kE

Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé

Décision du 02 !‘,‘-.'Tf. 23:3

portant interdiction de mise sur le marché, de distribution, de publicité et d’utilisation
d’'implants mammaires a enveloppe macro-texturée et d’'implants mammaires
polyuréthane, ainsi que retrait de ces produits.

Le directeur général de I'Agence nationale de sécurité du medicament et des produits de santé
(ANSM),

Vu la directive 93/42/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ;

Vu la cinquiéme partie du code de la santé publique (CSP), notamment les articles L.5311-1, L.
5211-1, L. 5211-3, L. 5312-1, L. 6312-2, L. 5312-3, R.5211-14, R. 5211-24, R. 5211-17, R. 5211-
24 et R. 5211-34 ;

Vu l'arrété du 20 avril 2006 fixant les régles de classification des dispositifs médicaux, pris en
application de l'article R. 5211-7 du CSP ;

Vu l'arrété du 23 mars 2018 portant modification des modalités d’inscription des implants
mammaires au titre Ill de la liste des produits et prestations remboursables prévue a l'article L.
165-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le rapport de I'institut national du cancer (INCa) de mars 2015, actualisé le 15 février 2019,
intitulé « Lymphomes anaplasiques a grandes celiules associés a un impiant mammaire - Avis
d'experts » -

Vu les comptes rendus du comité scientifique spécialisé temporaire (CSST) de TANSM « Implant
mammaire et iymphome a grandes cellules » des 17 avril 2015 et 19 juin 2015 ;

Vu le compte-rendu du CSST de 'ANSM « Lymphome a grandes celiules et port d'implant
mammaire, bilan des actions et actualisation des recommandations » du 2 février 2018 ;

Vu le rapport de juillet 2018 de I'Institut européen des membranes (IEM)’, financé par I'ANSM,
intitulé « Définition d'une gamme de texturation pour les implants mammaires » ;

Vu la réunion internationale d'experts, organisée par le « Dutch National Institute for Public Health
and the Environment » (RIVM) a2 Amsterdam, sur le lymphome anaplasique a grandes cellules
associé a un implant mammaire du 19 novembre 2018 ;

Vu les recommandations du Directoire professionnel des plasticiens relatives aux implants
mammaires et au risque de LAGC de la société savante de chirurgie esthétique et reconstructrice
(SOFCPRE) du 22 novembre 2018 ;

Vu la recommandation de la Food and Drug Administration (FDA) intitulée « Breast Implant-
Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL)-Recommandations Patients » du 6
février 2019 ;

Vu l'avis du CSST de I'ANSM « Consultation publique sur la place et f'utilisation des implants
mammaires texturés en chirurgie esthétique et reconstructrice » des 7 et 8 février 2019 et les

1 Cot et al. Définition d'une gamme de texturation pour les implants mammaires (2¢ version - juillet 2018), IEM
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études présentées a cette occasion relatives a la caractérisation des surfaces des enveloppes
des implants mammaires?

Vu la publication de Brody et al. [2015] *;

Vu la publication de Loch-Wilkinson et al. [2017]*;
Vu la publication de Adams et al. [2017)° ;

Vu la publication de De Boer et al. [2018]° ;

Vu la publication de Atlan et al. [2018] ;

Vu le projet de décision de police sanitaire transmis le 05 mars 2019 aux sociétés ALLERGAN,
SEBBIN, ARION, POLYTECH portant interdiction de fabrication, de mise sur le marché, de
distribution, d'importation, d’exportation, de publicité et d'utilisation d'implants mammaires a
enveloppe macro-texturée et d'implants mammaire polyuréthane, ainsi que retrait de ces produits

Vu le projet de décision de police sanitaire transmis le 19 mars 2019 aux sociétés NAGOR et
EUROSILICONE portant interdiction de mise sur le marché, de distribution, de publicité et
d'utilisation d'implants mammaires a enveloppe macro-texturée et dimplants mammaires
polyuréthane, ainsi que retrait de ces produits ;

Vu les observations formulées en conséquence par les sociétés concernées ;

Considérant que les implants mammaires répondent a la définition de dispositif médical énoncée
aux articles L. 5211-1 et R. 5211-1 du code de |a santé publique et qu'ils relévent de la classe I,
classe correspondant aux produits présentant le plus de risques pour la santé ;

Considérant que les implants mammaires peuvent étre utilisés tant dans le cadre d’'une chirurgie
a visée reconstructrice que dans le cadre d'une chirurgie a visée esthétique ;

Considérant que le rapport de I'lEM a déterminé une classification des implants mammaires en
fonction de leur texturation ; que les implants mammaires se déclinent ainsi en quatre catégories :
les implants mammaires lisses, les implants mammaires micro-texturés, les implants mammaires
macro-texturés et les implants mammaires en polyuréthane ;

Considérant qu'a partir de 2009, des cas de lymphomes anaplasiques a grandes cellules (LAGC-
AIM) non hodgkinien CD30+, ALK- ont été identifiés en France ;

Considérant que le LAGC-AIM est une pathologie cancéreuse rare mais susceptible de conduire
au décés des patientes et n'est diagnostiqué, a ce jour, que chez des femmes porteuses d'implant
mammaire ;

2 CSST 7 et 8 février 2018 Présentation Dr Bricout et al. https:/iwww youtube com/channel/UCLwzdfn_TDPGx7pyv7nbDryQ

3Brody GS, et al. (2015) Anaplastic large cell lymphoma occurring in women with breast implants: analysis of 173 cases. Plast Reconstr
Surg 135(3):695-705

“Loch-Wilkinson, A. et al (2017) ; Breast implant associated Anaplastic Large Cell Lymphoma in Australia and New Zealand - high
surface area textured implants are associated with increased risk. Plastic & Reconstructive Surgery

5 Adams WP Jr et al. (2017) Macrotextured Breast Implants with Defined Steps to Minimize Bacterial Contamination around the Device:
Experience in 42,000 Implants. Plast Reconstr Surg. 2017 Sep;140(3):427-431

& De Boer et al (2018) Breast Implants and the Risk of Anaplastic Large-Cell Lymphoma in the Breast Jama Oncol. 4(3):335-341

7 Atlan M et al (2018) Breast implant surface texture impacts host tissue response. J Mech Behav Biomed Mater. 2018 Dec; 88:377-
385.
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Considérant en premier lieu, que depuis 2011, les cas de LAGC-AIM ont augmenté de maniére
significative en France pour atteindre le nombre de 56 cas déclarés a 'TANSM au 1°" février 2019 ;
que parmi ces 56 cas, 70.5% impliquent un implant mammaire texturé, 1.1% un implant
polyuréthane et, s'agissant des 28,4% restant, |la texturation de I'enveloppe de I'implant mammaire
est inconnue ; que rien ne permet donc d'exclure a ce stade, que des implants mammaires macro-
texturés y soient également représentés ;

Considérant qu'il a été observé, parmi ces cas de LAGC-AIM, que les implants retrouvés au vu
de I'historique des patientes, sont 4 58% de marque Allergan de type Biocell ;

Considérant que trois signalements de décés conseécutifs a la survenue d'un LAGC-AIM chez
des femmes porteuses d'implants mammaires ont été confirmés a I'ANSM par le LYSARC
(Lymphoma Academic Research Organisation), le 2 février 2018 ;

Considérant en second lieu, gqu'il résulte du compte rendu du CSST « Implant mammaire et
lymphome a grandes cellules » du 17 avril 2015 que « dans le cadre de la pratique clinique, les
implants texturés déclenchent des réactions tissulaires plus importantes que les implants lisses -
ils nécessitent un drainage plus important » ;

Considérant qu'aux termes du compte-rendu de la troisiéme séance, le 19 juin 2015, de ce méme
CSST, les experts y siégeant ont confirmeé a l'unanimité que « les réactions tissulaires de type
inflammatoire chronique peuvent étre considérées comme un facteur de risque de survenue d’'un
LAGC-AIM » ;

Considérant que le rapport de I'INCa en date du 15 février 2019 et intitulé « Lymphomes
anaplasiques a grandes cellules associés a un implant mammaire » confirme l'existence « d'un
lien clairement établi entre la survenue des cas de lymphomes anaplasiques a grandes cellules
et le port d'implant mammaire » et « qu'il existe une association entre la texturation, décrite
comme macro-texturée par les fabricants, particuliérement la texturation de type Biocell (...) et la
survenue d'un LAGC-AIM. Cependant, le groupe d'experts considére qu'il convient de continuer
a étudier limputabilité potentielle des autres prothéses macro-texturées et des prothéses
recouvertes de polyuréthane » ;

Considérant qu'il résulte du compte-rendu du CSST « Lymphome a grandes cellules et port
d'implant mammaire, bilan des actions et actualisation des recommandations » en date du 2
février 2018 que la majorité des experts ont considéré que « /a texture constitue un facteur de
risque accru de développer un LAGC-AIM » ;

Considérant la recommandation de la société savante de chirurgie esthétique et reconstructrice
francaise (SOFCPRE) du 22 novembre 2018 qui préconise de "ne plus mettre en place d'implants
mammaires a surface macro texturée de type Biocell® de la marque Allergan® en raison de la
surreprésentation de ces prothéses dans cette pathologie" ;

Considérant qu'a I'occasion de sa séance en date des 7 et 8 février 2019, I'avis du CSST
« Consultation publique sur la place et I'utilisation des implants mammaires texturés en chirurgie
esthétique et reconstructrice » indique que
e « la pose dimplants mammaires texturés induit un certain nombre de risques connus et
décrits, parmi lesquels le lymphome anaplasique a grandes cellules liés aux implants
mammaires (LAGC-AIM) » ;
s « la plus grande prudence doit étre réservée aux implants mammaires de texture
équivalente [a Biocell Allergan] et aux implants polyuréthane » ;

Considérant au vu de ce qui précéde, que la macro-texture apparait donc étre un des facteurs a
I'origine d'une inflammation tissulaire chronique favorisant un risque de survenue de LAGC-AIM ;
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Considérant en troisiéme lieu, que la publication de Brody et al. [2015] mentionne que le facteur
commun des cas de LAGC-AIM apparait étre la texture de la surface d'implant mammaire,
suggérant une origine inflammatoire, localisation et matériau spécifique® ;

Considérant que la publication de Loch-Wilkinson et al. [2017] rapporte que les implants de
textures de grande surface augmentent de maniere significative le risque de LAGC-AIM en
Australie et Nouvelle-Zélande? ,

Considérant que la publication de Adams et al. [2017] mentionne que les implants macro-texturés
sont associés a une incidence significativement plus grande de LAGC-AIM ™°;

Considérant que la publication de De Boer et al. [2018] indique que 82% des cas de LAGC aux
Pays-Bas concernent des patientes ayant des implants mammaires a enveloppe macro-
texturées '';

Considérant que les données internationales présentées lors de la réunion internationale
d'experts, organisée par le « Dutch National Institute for Public Health and the Environment »
(RIVM) & Amsterdam, sur le lymphome anaplasique a grandes cellules associé a un implant
mammaire du 19 novembre 2018, confirment |la représentation des implants mammaires texturés
dans les cas de LAGC ;

Considérant ainsi, qu'au regard des données issues de la littérature scientifique, la texture, et en
particulier la macro-texture apparait comme étant un des facteurs a I'origine de la survenue de
cette pathologie ;

Considérant en quatriéme lieu, qu’'a l'occasion de sa recommandation du 6 février 2019, la FDA
a rappelé que bien qu'il soit rare, le LAGC-AIM se developpe plus frequemment chez des femmes
avec des implants texturés que chez des femmes avec des implants lisses "2 ;

Considérant en cinquiéme lieu, qu'il ressort des publications d’/Adams et al. [2017] et de Atlan
et al. [2018] que les implants mammaires en polyuréthane ont une texture au moins aussi
prononcée que celle des implants mammaires a surface macro-texturée ;

Considérant que les données présentées lors de la réunion internationale d'experts sur le LAGC-
AIM qui s'est tenue aux Pays-Bas le 19 novembre 2018, indiquent que les implants mammaires
polyuréthane présentent un risque équivalent de survenue de LAGC-AIM gue les implants macro-
texturés ;

Considérant que la recommandation de la société savante de chirurgie esthétique et
reconstructrice francaise (SOFCPRE) du 22 novembre 2018 préconise de " restefr] prudent
concernant les autres implants & surface macro-texturée et les implants a surface recouverte de
polyuréthane, pour lesquelles les travaux se poursuivent pour déterminer une éventuelle
exposition au risque " ;

8 “The common factors appear to be the texturing of the silicone breast implant surface, suggesting a site- and material-specific
chronic inflammatory cause™

9 “Higher-surface-area textured implants have been shown to significantly increase the risk of breast implant-associated ALCL in
Australia and New Zealand".

10 “Recent reports also suggest that macrotextured implants are associated with a significantly higher incidence of breast implant-
associated ALCL"

1 “Implants among breast-ALCL cases were more often macrotextured (23 macrotextured of 28 total implants of known type, 82%)"
12 “BIA-ALCL appears to develop more frequently in individuals with textured implants than in people with smooth-surfaced implants®
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Considérant que I'avis du CSST « Consultation publique sur la place et I'utilisation des implants
mammaires texturés en chirurgie esthétique et reconstructrice » des 7 et 8 février 2019 mentionne
que « la plus grande prudence doit étre réservée aux implants mammaires de texture équivalente
a [Biocell Allergan] et aux implants polyuréthane » ;

Considérant qu'il résulte de I'ensemble des données scientifiques acquises, que les implants
mammaires a enveloppe macro-texturée ainsi que les implants mammaires polyuréthane
présentent un risque de survenue de LAGC-AIM ; que par leur implantation, ces implants
mammaires, sont susceptibles de constituer un danger rare mais grave ;

Considérant qu'il convient d'adopter, en I'état des éléments techniques et contextuels
disponibles, une approche de réduction progressive du risque ;

Considérant ainsi que la société Polytech fabrique et met sur le marché des implants mammaires
polyuréthane de la gamme « Microthane » ;

Considérant que I'arrété du 23 mars 2018 portant modification des modalités d'inscription des
implants mammaires au titre Il de la liste des produits et prestations remboursables prévue a
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, positionne les implants mammaires Allergan a
enveloppe Biocell dans la catégorie des implants mammaires macro-texturés ;

Considérant que les travaux du CSST « Lymphome a grandes cellules et port d'implant
mammaire, bilan des actions et actualisation des recommandations » du 02 février 2018
confirment que les implants mammaires cités en annexe des sociétés Allergan, Arion, Polytech,
Sebbin, Eurosilicone et Nagor relévent de la catégorie des implants mammaires macro-texturés ;

Considérant que la publication de Atlan et al. [2018], confirme également que les implants
mammaires cités en annexe des marques Allergan, Polytech, Nagor, Eurosilicone, relévent de la
catégorie des implants mammaires macro-texturés ;

Considérant qu'au vu d’'une étude présentée lors du CSST des 7 et 8 février 2019 et analysant
a la fois les caractéristiques physiques de la texture et son interaction avec les tissus environnants,
les implants mammaires, cités en annexe, des marques Allergan, Sebbin, Arion, sont considérés
comme ayant également une texture macro-texturée ;

Considérant qu'en conséquence de I'ensemble de ce qui précéde, il convient, par précaution,
d’interdire la mise sur le marché, la distribution, la publicité et I'utilisation des implants mammaires
a enveloppe macro-texturée et les implants mammaires polyuréthane, cités en annexe ;

Considérant qu'au vu du danger rare mais grave que leur implantation est susceptible de
présenter, il convient également de procéder a leur retrait du marché ;

Considérant qu'il convient de maintenir, & titre conservatoire, une surveillance renforcée des
autres implants mammaires a enveloppe texturée ainsi que des autres implants mammaires
polyuréthane ;

12 CSST 7 et 8 février 2018 Présentation Dr Bricout et al. https://www. youtube.com/channel/UCLwzdfn_TDPGx7pv7nbDryQ
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Décide,

Article 1°" — La mise sur le marché, la distribution, la publicité et |'utilisation des implants
mammaires a enveloppe macro-texturée et des implants mammaires polyuréthane cités en
annexe, sont interdites.

Article 2 — Les fabricants des implants mammaires visés a l'article 1* procédent a leur retrait en
tout lieu ot ils se trouvent.

Article 3 — Les dispositions de la présente décision entrent en vigueur le 5 avril 20189.
Article 4 - Le directeur des dispositifs médicaux, des cosmétiques, et des dispositifs médicaux de

diagnostic in vitro et le directeur de l'inspection sont chargés chacun en ce qui le concerne de
I'exécution de la présente décision qui sera publiée sur le site internet de TANSM.

Fait le u A\rq 2 g

Dr Christelle IER- -CARBONNEIL

Directrice géerale adjointe

BO Santé - Protection sociale — Solidarité n° 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 8



MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Annexe : Liste des références d’implants mammaires visés par la décision ANSM

Implants a enveloppe de silicone

Fabricant Modéle forme référence
ALLERGAN Natrelle Anatomique Natrelle 410 - Natrelle 510
ALLERGAN Natrelle texturé Ronde Natrelle 110 - Natrelle 120 - Natrelle INSPIRA
ARION Monobloc texturé Ronde GS-LP-xxx-T ; GS-HP-xxx-T ;
GS-XP-xxx-T ; GS-XXP-xxx-T
ARION Monobloc texturé Anatomique GS-AN-xxx-T ; GS-AX-xxx-T ;
GS-A2X-xxx-T ; GS-A2XH~xxx-T ;
GS-A2XS-xxx-T
SEBBIN Silicone gel filled Anatomique LSA-TS / LSA-TL/LSA-TM/LSA-TF /
texturée LSA-SS/LSA-SL/LSA-SM / LSA-SF/
LSA-XSS/LSA-XSL / LSA-XSM / LSA-XSF
NAGOR GFX Ronde GFX ; GFX LP ; GFX EHP
NAGOR IMPLEO Ronde IMPLEO EHR ; IMPLEO HR ; IMPLEO MR ;
NAGOR COGEL Anatomique XF1, XF2 , XF3,
XM1; XM2 ; XM3 ;
XL1; XL2 ; XL3 ;
EUROSILICONE MATRIX Anatomigue TMF1;TMF2; TMF3,
TMM1; TMM2; TM M3 ;
TML1;TML2,;, TML3;
POLYTECH POLYTXT Ronde et 20724-xxx* ; 20725-xxx ; 20726-xxx ;
SUBLIME LINE Anatomique 20727-xxx ; 20734-xxx ; 20735-xxx ;
20736-xxx ; 20737-xxx ; 20744-xxx ;
20745-xxx ;: 20746-xxx ; 20747 -xxx :
20774-xxx : 20775-xxx ; 20776-xxx :
20777 -xxx
POLYTECH POLYTXT Anatomique 21631-xxx ; 21632-xxx ; 21641-xxx ;
DIAGONGEL/4TWO 21642-xxx ;
*xxx représentent le volume de I'implant
Implants recouverts de Polyuréthane
Fabricant Modéle forme référence
POLYTECH Microthane Ronde et 30724-xxx ; 30725-xxx ; 30726-xxx ;
SUBLIME LINE Anatomique 30727-xxx : 30734-xxx | 30735-xxx ;
30736-xxx ; 30737-xxx ; 30744-xxx ,
30745-xxx ; 30746-xxx ; 30747-xxx ;
30774-xxx ; 30775-xxx ; 30776-xxx ;
3077 7-xxx
POLYTECH Microthane Anatomique 31631-xxx ; 31632-xxx ; 31641-xxx ;
DIAGONGEL/4TWO 31642-xxx ,
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ANNEXE 2 : Message d’Alerte
E _. MARS Rapide Sanitaire Référence : MARS
Liberté « Egalité + Fraternité n° 201_04
REPUBLIQUE FRANCAISE Message d’Alerte Rapide Sanitaire

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE

Sous DIRECTION VEILLE ET SECURITE SANITAIRE

DaTE : 05/04/2019 REFERENCE : MARS N°201_04
OBJET : : INFORMATION SUR LA DECISION DE POLICE SANITAIRE DE L’ANSM

RELATIVE AUX IMPLANTS MAMMAIRES MACROTEXTURES

Pour action
M Etablissements hospitaliers JOSAMU / Centre 15
Service(s) concerné(s) :

Pour information
~DGOS MARS CJANSP
ODGCS CJARS de Zone MANSM MAutre : INCa

Madame, Monsieur,

L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Dispositifs Médicaux (ANSM) a pris la décision, par mesure de
précaution, de retirer du marché des implants mammaires macrotexturés et des implants mammaires a surface
recouverte de polyuréthane afin de réduire I'exposition des femmes au risque de lymphomes anaplasiques a grandes
cellules (LAGC) qui reste un risque rare mais grave. A ce stade, compte-tenu de la rareté de ce risque, elle ne
recommande pas d’explantation préventive pour les femmes porteuses de ces implants (Communiqué de presse

ANSM du 04/04/19: https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/L-ANSM-decide-par-mesure-de-precaution-de-

retirer-du-marche-des-implants-mammaires-macrotextures-et-des-implants-mammaires-a-surface-recouverte-de-

polyurethane-L-ANSM-ne-recommande-pas-d-explantation-preventive-pour-les-femmes-porteuses-de-ces-implants-

Communique).

Cette décision s’inscrit également dans la continuité des travaux et investigations complémentaires menés ces
derniéres années sur ce sujet, notamment par I'Institut National du Cancer (INCa) et le réseau Lymphopath, et fait
suite aux conclusions du groupe d’experts (CSST) qui s’est réuni a 'ANSM les 7 et 8 février 2019 afin d’émettre un avis
sur la place des implants mammaires texturés en chirurgie esthétique et reconstructrice. (Avis CSST:

https://ansm.sante.fr/content/download/156465/2052117/version/3/file/AVIS+du+CSST+PMI+08 02 2019.pdf

et avis INCA: https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Lymphomes-anaplasiques-a-grandes-

cellules-associes-a-un-implant-mammaire-I-Institut-national-du-cancer-publie-l-actualisation-des-conduites-a-tenir).
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A compter du 5 avril 2019, I'ensemble des produits référencés en annexe, que vous &tes susceptibles de
détenir en stock, ne doit donc plus &tre utilisé : annexe de la DPS du 02/04/2019 portant interdiction de
mise sur le marché, de distribution, de publicité et d'utilisation d'implants mammaires a enveloppe macro-

texturée et d'implants mammaires polyuréthane, ainsi que retrait de ces produits

https://ansm.sante.fr/content/download/158907/2083221/version/1/file/DPS IMT 04042019.pdf ).

Par ailleurs, aux fins d'information des patientes porteuses de ces implants qui vous solliciteraient dans ce cadre, je
vous invite a suivre les recommandations reprises ci-aprés et a leur transmettre les différentes informations qui sont

accessibles sur les sites de 'ANSM, de I'INCA et du Ministére des Solidarités et de la Santé,

Professeur J&6 alomon Cécile Courrs

Directeur éral de la Santé Directrice Gghlerale de I'Offre de Soins
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ANNEXE 1

Recommandations aux femmes porteuses d'implants visés par la décision ANSM
1pla

- L'ANSM ne recommande pas I'explantation préventive pour les femmes porteuses d’implants visés par la
décision de I'ANSM, conformément a I'avis d’experts publié par I'Institut national du cancer le 4 mars 2019.

- Face a des signes fonctionnels ou physiques (épanchement péri-prothétique abondant, augmentation de
volume, douleur, inflammation, masse, ulcération, altération de I'état général) survenant notamment 2
distance de la phase post-opératoire, les femmes sont invitées a se rapprocher de leur professionnel de
santé référent afin d’évoquer le diagnostic éventuel de lymphomes anaplasiques a grandes cellules associés
aux implants mammaires (LAGC-AIM).

- Pour les femmes porteuses d’'un implant mammaire visé par la décision ANSM et sans signes cliniques
évocateurs, le suivi habituel est préconisé (examen clinique annuel des seins et exploration radiologique
éventuelle adaptee).

- Pour identifier les implants qui leur ont été posés :

o Les femmes disposent normalement d'une carte d'implant remise a Iissue de l'intervention
mentionnant l'identification de I'implant (référence/modele d'implant), le lieu et la date de la pose, le
nom du chirurgien, I'existence d'une durée de vie limitée de I'implant et I'éventuelle nécessité de ré-
intervention qui en découle, ainsi que le suivi médical particulier.

o Elles sont sinon invitées a se rapprocher du chirurgien qui leur a posé les implants pour déterminer

quel modeéle leur a été posé.

Information des femmes porteuses d’implants

Elles peuvent contacter 'ANSM, au numéro vert suivant : 0 800 71 02 35,
- Dans tous les cas, y compris en I'absence de signes cliniques, les femmes sont invitées a se tourner vers un
professionnel de santé référent (chirurgien ayant réalisé |a pose des implants, médecin traitant...).
Enfin, des éléments d’information et de réponse sont disponibles sur le site du ministére des solidarités et

de la santé (Questions - Réponses a destination des femmes porteuses d'implants mammaires
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ANNEXE 2

Annexe . Liste des références d'implants mammaires visés par la décision ANSM

Implants a enveloppe de silicone

Fabricant | Modéle | forme | référence
ALLERGW N MNatrelle " Anatomique  Natrelle 410 - Navelle 510
ALLERGAN | Natreile texturé Ronde " Natreile 110 - Natrelle 120 - Natrelle INSPIRA
ARION | Monobice texture Ronde j GS-LP-xxx-T GS-HP-xxe-T '
GS-XP-xxx-T GS-XXP-xxx-T
ARION T Moroblac texture  Anatomique GS-AN-xxx-T . GS-AX-xxx-T
GS-A2Xoxx: T GS-A2XHexxx. T
GS-AZXS-xxx-T
SEBBIN  Siicone gelfiled  Anatomique  LSA-TS /LSA-TL/LSA-TM/ LSA-TF /
exrurée LSA-SS / LSA-SL | LSA-SM ! LSA-5F 1
LSA-XS5 / LSA-XSL / LSA-XSM | LSA-XSF
NAGOR ) GFX ' Ronde i GFX GFXLP GFXEHP
NAGOR i IMPLEO ! Ronde " IMPLEQ EHR IMPLEO HR  IMPLEQ MR
NAGOR . COGEL © Apatomique XF1 XF2 XF3,
XM XM2  XM3
AL1 XL2, XL3
EUROSILICONE  MATRIX  Anatormigue TMF1 TMF2 TMF3
TMMYT TMM2 TMM3
TMLYT TML2, TMLA
POLYTECH i POLYTXT Rende et . 20724-xxx" 20725-xxx 20726-xxx
SUBLIME LINE Aratormique | 20727 -xxx  20734-xxx , 20735-xxx
| 20738-xxx 2073 7-xxx  20744-xxx
| 20745000 20746-x0¢ , 20747 XXX
| 20774-xxx  20775-xxx  20776-xxx
| 2077 7T-xxx
POLYTECH : POLY Xy " Anatomique | 2163 1-xex | 216832-xxx 21641 -xxx
DIAGONGELMTWND 21642 xxx
*xxx représentent le volume de [implant ' ' -
Implants recouverts de Polyuréthane
. Fabricant |  Modéle | forme | Grence
POLYTECH Microthane Ronde et 30724-xxx  30725-uxx , 30726-xxx
SUBLIME LINE Anatomique 30727-xxx  30734-xxx , 30735-xxx

30738-xxx 30T3T-xxx ; 30744-xxx
30745-xxx 30746-xxx  30747-xxx
30774 -xxx 30775-xxx 307 T6-xxx

| | ] 0777 -xxx
POLYTECH Microthane Anatomique 3183 xex 31632-xxx , 31641 -xxx ,
- DIAGONGE LA TWC | 31642-xxx |
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g, _. M A RS ANNEXE 3 Message d’Alerte Rapide

Liberté - Egalité + Fraternité Sanitaire Référence : MARS n° 2019-05_

REPUBLIQUE FRANGAISE Message d’Alerte Rapide Sanitaire

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
Sous DIRECTION VEILLE ET SECURITE SANITAIRE

DaTE : 01/08/2019 REFERENCE : MARS N°2019_05
OBIJET : INFORMATION SUR LA DECISION DE POLICE SANITAIRE DE ’ANSM

RELATIVE AUX IMPLANTS MAMMAIRES MACROTEXTURES

Pour action
M Etablissements hospitaliers ,
Minstallations de chirurgie esthétiques ~ [dsAMU / Centre 15

Service(s) concerné(s) :

Pour information
MDGOS MARS CJANSP
ODGCS CJARS de Zone MANSM MAutre : INCa

Madame, Monsieur,

Comme indiqué dans le message d’Alerte rapide du 5 Avril 2019, I'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et
des Dispositifs Médicaux (ANSM) a pris la décision le 2 Avril 2019, par mesure de précaution, de retirer du marché des
implants mammaires macrotexturés et des implants mammaires a surface recouverte de polyuréthane afin de réduire
I’exposition des femmes au risque de lymphomes anaplasiques a grandes cellules (LAGC) qui reste un risque rare mais
grave. A ce stade, compte-tenu de la'rareté de ce risque, elle ne recommande pas d’explantation préventive pour les

femmes porteuses de ces implants (Communiqué de presse ANSM du 04/04/19: https://ansm.sante.fr/S-

informer/Actualite/L-ANSM-decide-par-mesure-de-precaution-de-retirer-du-marche-des-implants-mammaires-

macrotextures-et-des-implants-mammaires-a-surface-recouverte-de-polyurethane-L-ANSM-ne-recommande-pas-d-

explantation-preventive-pour-les-femmes-porteuses-de-ces-implants-Communique).

Cette décision s’inscrit également dans la continuité des travaux et investigations complémentaires menés ces
derniéres années sur ce sujet, notamment par I'Institut National du Cancer (INCa) et le réseau Lymphopath, et fait
suite aux conclusions du groupe d’experts (CSST) qui s’est réuni a I’ANSM les 7 et 8 février 2019 afin d’émettre un avis
sur la place des implants mammaires texturés en chirurgie esthétique et reconstructrice. (Avis CSST:

https://ansm.sante.fr/content/download/156465/2052117/version/3/file/AVIS+du+CSST+PMI+08 02 2019.pdf

et avis INCA: https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Lymphomes-anaplasiques-a-grandes-

cellules-associes-a-un-implant-mammaire-I-Institut-national-du-cancer-publie-l-actualisation-des-conduites-a-tenir).
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La liste des implants visés par la décision de 'ANSM a été annexée au premier MARS (en date du 5 avril). Cette liste
vient d'étre précisée par I'ANSM (05/07/2019) et comporte désormais I'ensemble des références des produits visés
par la décision de police sanitaire. La version modifiée de cette liste est annexée au présent message et accessible sur

le site de 'ANSM :

https://ansm.sante.fr/Activites/Surveillance-des-dispositifs-medicaux-implantables/Surveillance-des-protheses-

mammaires/%28offset%29/0

Les établissements de santé et installations de chirurgie esthétique qui pourraient encore détenir en stock ou en dépot
des produits référencés en annexe doivent, par tout moyen, s’assurer du retrait total de I'ensemble de ces implants.
Pour ce faire, peuvent &tre mobilisés les correspondants de matériovigilance ou les personnes en charge des

commandes et de la gestion des stocks, dans ces établissements et installations.

Par ailleurs, aux fins d’information des patientes porteuses de ces implants qui vous solliciteraient dans ce cadre, je
vous invite a suivre les recommandations reprises ci-aprés et a leur transmettre les différentes informations qui sont

accessibles sur les sites de 'ANSM, de I'INCA et du Ministére des Solidarités et de la Santé.

Maurice-Pierre Planel Stéphanie Decoopman

Directeur Général adjoint de la Santé Directrice Générale de I'Offre de Soins

Par interim
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ANNEXE 4 : Liste des références concernées par la décision de police sanitaire

Fabricant Références Description de l'article
Laboratoire ARION GS-LP-125-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-130-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-140-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-150-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-155-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-160-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-170-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-175-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-190-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-205-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-210-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-235-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-240-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-270-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-275-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-315-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-320-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-335-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-395-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-095-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-110-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-125-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-130-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-140-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-150-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-165-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-170-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-185-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-190-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-195-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-205-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-210-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-235-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-240-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-250-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-275-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-285-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-290-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-320-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-330-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-360-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-400-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-430-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-500-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-530-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-170-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-185-T Ronde
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Laboratoire ARION GS-XP-230-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-265-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-280-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-300-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-330-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-380-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-425-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-485-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-595-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-695-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-265-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-300-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-340-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-360-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-395-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-410-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-440-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-475-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-500-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-530-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-560-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-600-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-650-T Ronde
Laboratoire ARION GS-AN-135-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-155-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-175-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-195-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-225-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-245-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-275-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-295-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-345-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-390-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-490-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-170-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-210-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-260-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-320-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-350-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-370-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-390-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-425-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-500-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-535-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2X-195-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2X-240-T Anatomique

BO Santé — Protection sociale — Solidarité n° 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 17




MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Laboratoire ARION GS-A2X-295-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2X-355-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2X-395-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2X-420-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2X-455-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2X-475-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2X-510-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2X-540-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-220-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-270-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-290-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-335-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-360-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-405-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-445-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-465-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-515-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-540-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-575-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-225-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-275-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-290-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-330-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-355-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-370-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-410-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-435-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-450-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-470-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-510-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-550-T Anatomique
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Fabricant |Références Description de l'article
ALLERGAN |N-27-110091 Natrelle 110
ALLERGAN [N-27-110121 Natrelle 110
ALLERGAN |N-27-110151 Natrelle 110
ALLERGAN [N-27-110181 Natrelle 110
ALLERGAN |N-27-110211 Natrelle 110
ALLERGAN [N-27-110241 Natrelle 110
ALLERGAN [N-27-110271 Natrelle 110
ALLERGAN [N-27-110301 Natrelle 110
ALLERGAN [N-27-110331 Natrelle 110
ALLERGAN [N-27-110361 Natrelle 110
ALLERGAN [N-27-110391 Natrelle 110
ALLERGAN |N-27-110421 Natrelle 110
ALLERGAN [N-27-110451 Natrelle 110
ALLERGAN |N-27-110481 Natrelle 110
ALLERGAN [N-27-110511 Natrelle 110
ALLERGAN |[N-ST-110080 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN |N-ST-110110 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN |N-ST-110140 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN |N-ST-110170 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN |N-ST-110200 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN [N-ST-110230 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN |N-ST-110265 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN [N-ST-110295 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN [N-ST-110335 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN |[N-ST-110360 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN [N-ST-110390 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN |N-ST-110435 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN |N-ST-110470 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN |N-ST-110505 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN |N-ST-110620 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN |N-ST-110710 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN |N-ST-110800 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN |N-27-120181 Natrelle 120
ALLERGAN [N-27-120221 Natrelle 120
ALLERGAN |N-27-120261 Natrelle 120
ALLERGAN [N-27-120301 Natrelle 120
ALLERGAN |N-27-120341 Natrelle 120
ALLERGAN [N-27-120401 Natrelle 120
ALLERGAN [N-27-120451 Natrelle 120
ALLERGAN [N-27-120501 Natrelle 120
ALLERGAN [N-27-120551 Natrelle 120
ALLERGAN [N-27-120601 Natrelle 120
ALLERGAN [N-27-120651 Natrelle 120
ALLERGAN [N-27-120701 Natrelle 120
ALLERGAN [N-27-120751 Natrelle 120
ALLERGAN |N-27-120801 Natrelle 120
ALLERGAN |N-ST-120110 Natrelle 120 Soft Touch
ALLERGAN |N-ST-120130 Natrelle 120 Soft Touch
ALLERGAN |N-ST-120160 Natrelle 120 Soft Touch
ALLERGAN |N-ST-120190 Natrelle 120 Soft Touch
ALLERGAN |N-ST-120230 Natrelle 120 Soft Touch
ALLERGAN |N-ST-120280 Natrelle 120 Soft Touch
ALLERGAN [N-ST-120310 Natrelle 120 Soft Touch
ALLERGAN |N-ST-120365 Natrelle 120 Soft Touch
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ALLERGAN |N-ST-120410 Natrelle 120 Soft Touch

ALLERGAN |N-ST-120460 Natrelle 120 Soft Touch

ALLERGAN |N-ST-120525 Natrelle 120 Soft Touch

ALLERGAN |N-27-FM095-155 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FM100-180 [Natrelle 410, FL, FM, EF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FM105-205 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FM110-235 |Natrelle 410, FL, FM, EF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FM115-270 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-FM120-310 |Natrelle 410, FL, FM, FF, EX, ML, MM, ME, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FM125-350 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FM130-395 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-FM135-440 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FM140-500 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-FM145-550 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FM150-605 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-FM155-670 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN ([N-27-MMO095-135 [Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-MM100-160 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN ([N-27-MM105-185 [Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-MM110-215 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-MM115-245 [Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-MM120-280 |Natrelle 410, FL, FM, FE, EX, ML, MM, ME, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-MM125-320 [Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-MM130-360 |Natrelle 410, FL, FM, FE, EX, ML, MM, ME, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-MM135-400 (Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-MM140-450 |Natrelle 410, FL, FM, FF, EX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-MM145-500 [Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-MM150-555 [Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-ML095-110 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-ML100-125 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-ML105-150 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-ML110-170 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-ML115-195 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-ML120-220 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-ML125-250 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-ML130-285 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-ML135-320 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-ML140-360 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-ML145-390 |Natrelle 410, FL, FM, FF, EX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-ML150-440 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-FL095-120  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FL100-140 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FL105-170 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FL110-190 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FL115-220 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-FL120-250  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FL125-285 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-FL130-320  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-FL135-360 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-FL140-400  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-FL145-440 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-FL150-495  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FF095-160 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-FF100-185  [Natrelle 410, FL, FM, FF, EX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FF105-220 Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
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ALLERGAN

N-27-FF110-255

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-FF115-290

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-FF120-335

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-FF125-375

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-FF130-425

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-FF135-475

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-FF140-535

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-FF145-595

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-FF150-655

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-FF155-740

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-MF095-140

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-MF100-165

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-MF105-195

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-MF110-225

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-MF115-255

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-MF120-295

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-MF125-335

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-MF130-375

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-MF135-420

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-MF140-470

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-MF145-525

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-MF150-580

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-MF155-640

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LL095-100

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LL100-115

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LL105-135

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LL110-160

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LL115-180

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LL120-210

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LL125-240

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LL130-270

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LL135-300

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LL140-340

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LL145-370

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LL150-415

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LL155-455

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LM095-115

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LM100-140

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LM105-160

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LM110-190

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LM115-220

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LM120-250

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LM125-285

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LM130-320

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LM135-360

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LM140-400

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LM145-450

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LM150-495

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LM155-545

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LF095-125

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LF100-150

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LF105-175

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LF110-205

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LF115-240

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LF120-270

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

BO Santé — Protection sociale — Solidarité n° 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 21




MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ALLERGAN |N-27-LF125-310  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-LF130-350  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-LF135-390  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-LF140-440  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LF145-490

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LF150-540

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LF155-595

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LX095-145

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN |[N-27-LX100-175  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-LX105-195  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN [N-27-LX110-225 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-LX115-255  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-LX120-290  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-LX125-330  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-LX130-365  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LX135-405

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LX140-455

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LX145-515

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-LX150-570

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN |N-27-LX155-625 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-LX160-685 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-MX095-165 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-MX100-195 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-MX105-225 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-MX110-255 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-MX115-290 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-MX120-325

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-MX125-370

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-MX130-410

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-MX135-445

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN |N-27-MX140-520 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-MX145-550 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-MX150-620 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-MX155-685 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-MX160-765 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FX095-185  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FX100-215  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-FX105-245

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-FX110-280

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-FX115-315

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-27-FX120-360

Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN |N-27-FX125-410 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FX130-450 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FX135-495  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FX140-560 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FX145-615 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FX150-690 |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-27-FX155-775  |Natrelle 410, FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FM095-155

Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FM100-180

Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FM105-205

Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FM110-235

Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN [N-ST-FM115-270 |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-FM120-310 [Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-FM125-350 [Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
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ALLERGAN

N-ST-FM130-395

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FM135-440

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FM140-500

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FM145-550

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FM150-605

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FM155-670

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST- MM095-135

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MM100-160

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MM105-185

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MM110-215

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MM115-245

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MM120-280

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MM125-320

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MM130-360

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MM135-400

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MM140-450

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-ML100-125

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-ML110-170

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-ML115-195

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-ML120-220

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN |N-ST-ML130-285 |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-FL100-140  |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-FL110-190  |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-FL115-220  |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-FL120-250  |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-FL130-320  |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-FF095-160  |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FF100-185

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FF105-220

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FF110-255

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FF115-290

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN |N-ST-FF120-335  |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-FF125-375  |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-FF130-425  |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-FF135-475  |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-FF140-535  |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-FF145-595  |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-FF150-655  |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-FF155-740  |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-MF095-140 |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-MF100-165 |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-MF105-195 |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-MF110-225 |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-MF115-255 |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-MF120-295 |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-MF125-335 |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-MF130-375 |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-MF135-420 |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-MF140-470 |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MF145-525

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MF150-580

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MF155-640

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LL105-135

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LL115-180

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LL120-210

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
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ALLERGAN

N-ST-LL125-240

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LL135-300

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LM100-140

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LM110-190

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LM115-220

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LM120-250

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LM130-320

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LF095-125

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LF100-150

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LF105-175

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LF110-205

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LF115-240

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LF120-270

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LF125-310

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LF130-350

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LF135-390

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LF140-440

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LF145-490

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LF150-540

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LF155-595

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LX095-145

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LX100-175

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LX105-195

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LX110-225

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LX115-255

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LX120-290

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LX125-330

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LX130-365

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LX135-405

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LX140-455

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LX145-515

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LX150-570

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-LX155-625

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MX095-165

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MX100-195

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MX105-225

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MX110-255

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MX115-290

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MX120-325

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MX125-370

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MX130-410

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MX135-445

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MX140-520

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MX145-550

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MX150-620

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-MX155-685

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FX095-185

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FX100-215

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FX105-245

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FX110-280

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FX115-315

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FX120-360

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FX125-410

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FX130-450

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX

ALLERGAN

N-ST-FX135-495

Natrelle 410 Soft Touch

FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
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ALLERGAN |N-ST-FX140-560 Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-FX145-615  |Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-FX150-690 Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-ST-FX155-775  [Natrelle 410 Soft Touch FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN |N-510LX-130 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510LX-155 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510LX-185 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510LX-205 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510LX-230 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510LX-275 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510LX-305 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510LX-330 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510LX-365 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510LX-425 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510LX-475 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510LX-530 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510LX-575 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510MX-145 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510MX-175 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510MX-200 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510MX-220 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510MX-245 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510MX-290 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510MX-335 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510MX-360 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510MX-385 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510MX-445 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510MX-490 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510MX-550 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510MX-600 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510FX-165 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN [N-510FX-190 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN [N-510FX-210 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |[N-510FX-250 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510FX-280 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |[N-510FX-310 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN [N-510FX-350 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN [N-510FX-400 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510FX-435 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510FX-495 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510FX-545 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-510FX-595 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN [N-510FX-630 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX
ALLERGAN |N-TRL110 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRL125 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N- TRL140 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRL170 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N- TRL200 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N- TRL230 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N- TRL260 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N- TRL290 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N- TRL320 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N- TRL350 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N- TRL380 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N- TRL410 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
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ALLERGAN |N- TRL460 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N- TRL510 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N- TRL560 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N- TRL610 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM140 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM175 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM195 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM210 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM240 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM255 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM275 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM295 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN [N-TRM310 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM330 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |[N-TRM345 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM360 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM375 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM405 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM445 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM485 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM520 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM560 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM600 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM640 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM685 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRM755 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF180 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF200 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF220 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF240 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF265 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF295 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF325 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF335 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF345 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF365 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF385 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF415 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF450 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF485 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF520 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF560 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF605 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF650 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF695 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF745 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRF770 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX205 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX225 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX255 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX285 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX310 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX340 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX375 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX400 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
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ALLERGAN |N-TRX420 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX445 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX470 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX495 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN [N-TRX525 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX545 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX560 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX580 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX615 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX650 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX700 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX750 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRX800 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRLP125 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRLP145 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRLP165 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRLP190 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRLP205 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRLP220 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRLP235 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRLP250 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRLP265 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRLP280 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |[N-TRLP300 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRLP320 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |[N-TRLP340 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRLP360 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |[N-TRLP400 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRLP440 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |[N-TRLP490 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRLP540 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRLP590 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TRLP640 Natrelle INSPIRA TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN |N-TSL110 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSL125 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSL140 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |[N-TSL170 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSL200 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |[N-TSL230 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSL260 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSL290 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSL320 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSL350 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSL380 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSL410 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSL460 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSL510 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSL560 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSL610 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSM140 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSM175 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSM195 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSM210 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSM240 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSM255 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
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ALLERGAN |N-TSM275 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSM295 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |[N-TSM310 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSM330 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSM345 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSM360 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSM375 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSM405 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSM445 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSM485 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSM520 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSM560 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSM600 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSM640 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSM685 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSM755 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF180 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF200 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF220 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF240 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF265 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF295 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF325 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF335 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF345 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF365 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF385 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF415 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF450 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF485 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSF520 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF560 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF605 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSF650 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF695 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF745 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSF770 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSX205 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSX225 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSX255 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSX285 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSX310 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSX340 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSX375 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSX400 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSX420 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSX445 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSX470 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSX495 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSX525 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSX545 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSX560 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSX580 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSX615 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |[N-TSX650 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
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ALLERGAN [N-TSX700 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSX750 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSX800 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSLP125 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSLP145 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSLP165 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSLP190 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSLP205 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSLP220 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSLP235 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSLP250 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSLP265 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSLP280 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSLP300 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSLP320 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSLP340 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSLP360 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSLP400 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSLP440 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSLP490 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSLP540 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN [N-TSLP590 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN |N-TSLP640 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP

BO Santé — Protection sociale — Solidarité n° 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 29



MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Fabricant Références
EUROSILICONE TMF1/120
EUROSILICONE TMF1/140
EUROSILICONE TMF1/170
EUROSILICONE TMF1/195
EUROSILICONE TMF1/225
EUROSILICONE TMF1/250
EUROSILICONE TMF1/290
EUROSILICONE TMF1/320
EUROSILICONE TMF1/370
EUROSILICONE TMF1/420
EUROSILICONE TMF2/150
EUROSILICONE TMF2/175
EUROSILICONE TMF2/195
EUROSILICONE TMF2/225
EUROSILICONE TMF2/250
EUROSILICONE TMF2/285
EUROSILICONE TMF2/320
EUROSILICONE TMF2/360
EUROSILICONE TMF2/410
EUROSILICONE TMF2/465
EUROSILICONE TMF2/540
EUROSILICONE TMF2/615
EUROSILICONE TMF2/670
EUROSILICONE TMF3/175
EUROSILICONE TMF3/205
EUROSILICONE TMF3/230
EUROSILICONE TMF3/275
EUROSILICONE TMF3/305
EUROSILICONE TMF3/345
EUROSILICONE TMF3/385
EUROSILICONE TMF3/430
EUROSILICONE TMF3/475
EUROSILICONE TMF3/545
EUROSILICONE TMF3/610
EUROSILICONE TMF3/680
EUROSILICONE TMF3/730
EUROSILICONE TMM1/110
EUROSILICONE TMM1/125
EUROSILICONE TMM1/145
EUROSILICONE TMM1/175
EUROSILICONE TMM1/195
EUROSILICONE TMM1/225
EUROSILICONE TMM1/255
EUROSILICONE TMM1/295
EUROSILICONE TMM1/330
EUROSILICONE TMM1/375
EUROSILICONE TMM?2/140
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EUROSILICONE TMM2/160
EUROSILICONE TMM2/180
EUROSILICONE TMM2/210
EUROSILICONE TMM2/235
EUROSILICONE TMM2/270
EUROSILICONE TMM2/305
EUROSILICONE TMM2/350
EUROSILICONE TMM?2/385
EUROSILICONE TMM?2/435
EUROSILICONE TMM?2/495
EUROSILICONE TMM2/560
EUROSILICONE TMM2/615
EUROSILICONE TMM3/160
EUROSILICONE TMM3/190
EUROSILICONE TMM3/215
EUROSILICONE TMM3/255
EUROSILICONE TMM3/290
EUROSILICONE TMM3/320
EUROSILICONE TMM3/370
EUROSILICONE TMM3/410
EUROSILICONE TMM3/445
EUROSILICONE TMM3/515
EUROSILICONE TMM3/575
EUROSILICONE TMM3/645
EUROSILICONE TMM3/695
EUROSILICONE TML1/100
EUROSILICONE TML1/115
EUROSILICONE TML1/130
EUROSILICONE TML1/160
EUROSILICONE TML1/180
EUROSILICONE TML1/210
EUROSILICONE TML1/245
EUROSILICONE TML1/280
EUROSILICONE TML1/320
EUROSILICONE TML1/355
EUROSILICONE TML2/120
EUROSILICONE TML2/145
EUROSILICONE TML2/175
EUROSILICONE TML2/195
EUROSILICONE TML2/225
EUROSILICONE TML2/260
EUROSILICONE TML2/295
EUROSILICONE TML2/330
EUROSILICONE TML2/375
EUROSILICONE TML2/415
EUROSILICONE TML3/145
EUROSILICONE TML3/175
EUROSILICONE TML3/200
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EUROSILICONE TML3/240
EUROSILICONE TML3/270
EUROSILICONE TML3/310
EUROSILICONE TML3/360
EUROSILICONE TML3/390
EUROSILICONE TML3/450
EUROSILICONE TML3/495
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Fabricant| Références Description de I'article

NAGOR GFX 80 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 100 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 120 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 140 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 160 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 180 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 200 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 220 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 240 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 260 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 280 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 300 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 320 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 340 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 370 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 410 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 460 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 500 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 600 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 700 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 800 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 120 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 140 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 160 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 180 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 200 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 220 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 240 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 270 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 290 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 310 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 340 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 380 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 420 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 460 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR | GFX-EHP 135 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR | GFX-EHP 155 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR | GFX-EHP 175 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR | GFX-EHP 195 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR | GFX-EHP 215| Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR | GFX-EHP 235| Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR | GFX-EHP 255 | Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR | GFX-EHP 275 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR | GFX-EHP 295 | Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR | GFX-EHP 325 | Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR | GFX-EHP 345 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR | GFX-EHP 365 Nagor GFX textured mammary implants
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NAGOR | GFX-EHP 395 | Nagor GFX textured mammary implants

NAGOR | GFX-EHP 425 | Nagor GFX textured mammary implants

NAGOR | GFX-EHP 465 Nagor GFX textured mammary implants

NAGOR | GFX-EHP 505 | Nagor GFX textured mammary implants

NAGOR | GFX-EHP 555 | Nagor GFX textured mammary implants

NAGOR | GFX-EHP 605 | Nagor GFX textured mammary implants

NAGOR | GFX-EHP 655 | Nagor GFX textured mammary implants

NAGOR | GFX-EHP 705 | Nagor GFX textured mammary implants

NAGOR | GFX-EHP 765 | Nagor GFX textured mammary implants

NAGOR XF1-120 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF1-145 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF1-170 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF1-195 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF1-235 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF1-275 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF1-300 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF1-350 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF1-390 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF1-430 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF2-145 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF2-170 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF2-200 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF2-230 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF2-270 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF2-315 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF2-350 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF2-400 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF2-450 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF2-505 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF3-170 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF3-200 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF3-235 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF3-280 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF3-320 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF3-365 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF3-405 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF3-465 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF3-515 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XF3-540 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM1-105 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM1-135 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM1-155 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM1-185 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM1-215 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM1-250 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM1-275 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM1-325 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM1-360 Nagor Cogel textured mammary implants
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NAGOR XM1-410 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM2-130 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM2-165 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM2-185 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM2-215 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM2-250 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM2-290 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM2-320 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM2-370 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM2-415 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM2-445 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM3-155 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM3-190 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM3-215 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM3-260 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM3-300 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM3-335 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM3-375 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM3-440 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM3-485 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XM3-520 Nagor Cogel textured mammary implants

NAGOR XL1-105 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-120 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-140 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-170 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-210 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-230 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-250 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-300 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-330 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-380 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-120 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-145 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-170 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-195 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-230 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-265 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-295 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-340 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-385 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-425 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL3-160 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL3-175 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL3-200 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL3-240 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL3-275 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL3-305 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL3-350 Nagor Cogel textured mammary implants
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NAGOR XL3-410 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL3-450 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL3-480 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR | IMP-MR 150 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-MR 180 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-MR 210 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-MR 240 | Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-MR 270 | Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-MR 300 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-MR 330 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-MR 360 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-MR 390 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-MR 420 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-MR 460 | Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 150 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 180 | Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 210 | Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 240 | Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 270 | Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 300 | Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 330 | Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 360 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 390 | Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 420 | Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 460 | Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 520 | Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 560 | Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-EHR 150 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-EHR 180 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR [ IMP-EHR 210 | Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-EHR 240 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-EHR 270 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-EHR 300 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-EHR 330 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-EHR 360 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-EHR 390 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR [ IMP-EHR 420 | Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-EHR 460 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-EHR 520 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-EHR 560 [ Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR | IMP-EHR 620 [ Nagor Impleo textured mammary implants
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Fabricant Références
Polytech 20724-055
Polytech 20724-065
Polytech 20724-085
Polytech 20724-095
Polytech 20724-110
Polytech 20724-125
Polytech 20724-150
Polytech 20724-165
Polytech 20724-185
Polytech 20724-215
Polytech 20724-235
Polytech 20724-270
Polytech 20724-295
Polytech 20724-330
Polytech 20724-365
Polytech 20724-400
Polytech 20724-440
Polytech 20724-485
Polytech 20725-070
Polytech 20725-090
Polytech 20725-105
Polytech 20725-120
Polytech 20725-145
Polytech 20725-165
Polytech 20725-195
Polytech 20725-220
Polytech 20725-255
Polytech 20725-285
Polytech 20725-320
Polytech 20725-360
Polytech 20725-400
Polytech 20725-445
Polytech 20725-495
Polytech 20725-545
Polytech 20725-600
Polytech 20725-660
Polytech 20726-090
Polytech 20726-110
Polytech 20726-125
Polytech 20726-155
Polytech 20726-180
Polytech 20726-210
Polytech 20726-235
Polytech 20726-275
Polytech 20726-315
Polytech 20726-360
Polytech 20726-400
Polytech 20726-450
Polytech 20726-505

BO Santé — Protection sociale — Solidarité n° 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 37



MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Polytech 20726-560
Polytech 20726-620
Polytech 20726-690
Polytech 20726-760
Polytech 20726-835
Polytech 20727-1010
Polytech 20727-105
Polytech 20727-125
Polytech 20727-155
Polytech 20727-180
Polytech 20727-215
Polytech 20727-250
Polytech 20727-285
Polytech 20727-330
Polytech 20727-380
Polytech 20727-430
Polytech 20727-485
Polytech 20727-545
Polytech 20727-610
Polytech 20727-675
Polytech 20727-755
Polytech 20727-830
Polytech 20727-920
Polytech 20734-050
Polytech 20734-060
Polytech 20734-070
Polytech 20734-085
Polytech 20734-100
Polytech 20734-110
Polytech 20734-125
Polytech 20734-150
Polytech 20734-165
Polytech 20734-185
Polytech 20734-210
Polytech 20734-235
Polytech 20734-265
Polytech 20734-290
Polytech 20734-320
Polytech 20734-350
Polytech 20734-390
Polytech 20734-425
Polytech 20735-065
Polytech 20735-075
Polytech 20735-095
Polytech 20735-110
Polytech 20735-125
Polytech 20735-150
Polytech 20735-170
Polytech 20735-195
Polytech 20735-220
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Polytech 20735-255
Polytech 20735-280
Polytech 20735-320
Polytech 20735-350
Polytech 20735-390
Polytech 20735-435
Polytech 20735-480
Polytech 20735-530
Polytech 20735-580
Polytech 20736-075
Polytech 20736-095
Polytech 20736-115
Polytech 20736-130
Polytech 20736-160
Polytech 20736-180
Polytech 20736-210
Polytech 20736-240
Polytech 20736-275
Polytech 20736-315
Polytech 20736-350
Polytech 20736-395
Polytech 20736-445
Polytech 20736-495
Polytech 20736-550
Polytech 20736-605
Polytech 20736-670
Polytech 20736-735
Polytech 20737-095
Polytech 20737-110
Polytech 20737-130
Polytech 20737-160
Polytech 20737-185
Polytech 20737-220
Polytech 20737-255
Polytech 20737-290
Polytech 20737-330
Polytech 20737-380
Polytech 20737-425
Polytech 20737-480
Polytech 20737-535
Polytech 20737-600
Polytech 20737-665
Polytech 20737-730
Polytech 20737-810
Polytech 20737-890
Polytech 20744-045
Polytech 20744-050
Polytech 20744-060
Polytech 20744-070
Polytech 20744-085
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Polytech 20744-095
Polytech 20744-110
Polytech 20744-120
Polytech 20744-140
Polytech 20744-160
Polytech 20744-175
Polytech 20744-200
Polytech 20744-220
Polytech 20744-240
Polytech 20744-270
Polytech 20744-295
Polytech 20744-325
Polytech 20744-360
Polytech 20745-055
Polytech 20745-065
Polytech 20745-075
Polytech 20745-095
Polytech 20745-105
Polytech 20745-125
Polytech 20745-145
Polytech 20745-165
Polytech 20745-185
Polytech 20745-210
Polytech 20745-235
Polytech 20745-265
Polytech 20745-295
Polytech 20745-330
Polytech 20745-365
Polytech 20745-400
Polytech 20745-445
Polytech 20745-490
Polytech 20746-065
Polytech 20746-075
Polytech 20746-095
Polytech 20746-115
Polytech 20746-130
Polytech 20746-155
Polytech 20746-175
Polytech 20746-205
Polytech 20746-230
Polytech 20746-265
Polytech 20746-295
Polytech 20746-335
Polytech 20746-375
Polytech 20746-420
Polytech 20746-460
Polytech 20746-510
Polytech 20746-560
Polytech 20746-615
Polytech 20747-075
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Polytech 20747-095
Polytech 20747-115
Polytech 20747-130
Polytech 20747-160
Polytech 20747-185
Polytech 20747-215
Polytech 20747-240
Polytech 20747-280
Polytech 20747-320
Polytech 20747-360
Polytech 20747-400
Polytech 20747-450
Polytech 20747-500
Polytech 20747-560
Polytech 20747-615
Polytech 20747-680
Polytech 20747-750
Polytech 20774-060
Polytech 20774-070
Polytech 20774-085
Polytech 20774-100
Polytech 20774-110
Polytech 20774-130
Polytech 20774-150
Polytech 20774-170
Polytech 20774-195
Polytech 20774-220
Polytech 20774-240
Polytech 20774-275
Polytech 20774-305
Polytech 20774-335
Polytech 20774-375
Polytech 20774-415
Polytech 20774-450
Polytech 20774-495
Polytech 20775-075
Polytech 20775-090
Polytech 20775-105
Polytech 20775-125
Polytech 20775-150
Polytech 20775-170
Polytech 20775-200
Polytech 20775-225
Polytech 20775-260
Polytech 20775-290
Polytech 20775-330
Polytech 20775-370
Polytech 20775-405
Polytech 20775-455
Polytech 20775-505
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Polytech 20775-555
Polytech 20775-610
Polytech 20775-670
Polytech 20776-095
Polytech 20776-110
Polytech 20776-130
Polytech 20776-155
Polytech 20776-180
Polytech 20776-215
Polytech 20776-250
Polytech 20776-280
Polytech 20776-320
Polytech 20776-365
Polytech 20776-415
Polytech 20776-460
Polytech 20776-515
Polytech 20776-570
Polytech 20776-640
Polytech 20776-705
Polytech 20776-775
Polytech 20776-855
Polytech 20777-1035
Polytech 20777-110
Polytech 20777-130
Polytech 20777-160
Polytech 20777-185
Polytech 20777-220
Polytech 20777-255
Polytech 20777-290
Polytech 20777-335
Polytech 20777-385
Polytech 20777-440
Polytech 20777-495
Polytech 20777-555
Polytech 20777-620
Polytech 20777-695
Polytech 20777-770
Polytech 20777-855
Polytech 20777-940
Polytech 21631-195
Polytech 21631-225
Polytech 21631-255
Polytech 21631-285
Polytech 21631-315
Polytech 21631-345
Polytech 21631-400
Polytech 21631-440
Polytech 21631-480
Polytech 21632-240
Polytech 21632-270
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Polytech 21632-305
Polytech 21632-335
Polytech 21632-365
Polytech 21632-390
Polytech 21632-465
Polytech 21632-500
Polytech 21641-180
Polytech 21641-205
Polytech 21641-235
Polytech 21641-260
Polytech 21641-290
Polytech 21641-320
Polytech 21641-360
Polytech 21642-215
Polytech 21642-245
Polytech 21642-285
Polytech 21642-305
Polytech 21642-335
Polytech 21642-380
Polytech 21642-415
Polytech 30724-055
Polytech 30724-065
Polytech 30724-085
Polytech 30724-095
Polytech 30724-110
Polytech 30724-125
Polytech 30724-150
Polytech 30724-165
Polytech 30724-185
Polytech 30724-215
Polytech 30724-235
Polytech 30724-270
Polytech 30724-295
Polytech 30724-330
Polytech 30724-365
Polytech 30724-400
Polytech 30724-440
Polytech 30724-485
Polytech 30725-070
Polytech 30725-090
Polytech 30725-105
Polytech 30725-120
Polytech 30725-145
Polytech 30725-165
Polytech 30725-195
Polytech 30725-220
Polytech 30725-255
Polytech 30725-285
Polytech 30725-320
Polytech 30725-360
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Polytech 30725-400
Polytech 30725-445
Polytech 30725-495
Polytech 30725-545
Polytech 30725-600
Polytech 30725-660
Polytech 30726-090
Polytech 30726-110
Polytech 30726-125
Polytech 30726-155
Polytech 30726-180
Polytech 30726-210
Polytech 30726-235
Polytech 30726-275
Polytech 30726-315
Polytech 30726-360
Polytech 30726-400
Polytech 30726-450
Polytech 30726-505
Polytech 30726-560
Polytech 30726-620
Polytech 30726-690
Polytech 30726-760
Polytech 30726-835
Polytech 30727-1010
Polytech 30727-105
Polytech 30727-125
Polytech 30727-155
Polytech 30727-180
Polytech 30727-215
Polytech 30727-250
Polytech 30727-285
Polytech 30727-330
Polytech 30727-380
Polytech 30727-430
Polytech 30727-485
Polytech 30727-545
Polytech 30727-610
Polytech 30727-675
Polytech 30727-755
Polytech 30727-830
Polytech 30727-920
Polytech 30734-050
Polytech 30734-060
Polytech 30734-070
Polytech 30734-085
Polytech 30734-100
Polytech 30734-110
Polytech 30734-125
Polytech 30734-150
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Polytech 30734-165
Polytech 30734-185
Polytech 30734-210
Polytech 30734-235
Polytech 30734-265
Polytech 30734-290
Polytech 30734-320
Polytech 30734-350
Polytech 30734-390
Polytech 30734-425
Polytech 30735-065
Polytech 30735-075
Polytech 30735-095
Polytech 30735-110
Polytech 30735-125
Polytech 30735-150
Polytech 30735-170
Polytech 30735-195
Polytech 30735-220
Polytech 30735-255
Polytech 30735-280
Polytech 30735-320
Polytech 30735-350
Polytech 30735-390
Polytech 30735-435
Polytech 30735-480
Polytech 30735-530
Polytech 30735-580
Polytech 30736-075
Polytech 30736-095
Polytech 30736-115
Polytech 30736-130
Polytech 30736-160
Polytech 30736-180
Polytech 30736-210
Polytech 30736-240
Polytech 30736-275
Polytech 30736-315
Polytech 30736-350
Polytech 30736-395
Polytech 30736-445
Polytech 30736-495
Polytech 30736-550
Polytech 30736-605
Polytech 30736-670
Polytech 30736-735
Polytech 30737-095
Polytech 30737-110
Polytech 30737-130
Polytech 30737-160
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Polytech 30737-185
Polytech 30737-220
Polytech 30737-255
Polytech 30737-290
Polytech 30737-330
Polytech 30737-380
Polytech 30737-425
Polytech 30737-480
Polytech 30737-535
Polytech 30737-600
Polytech 30737-665
Polytech 30737-730
Polytech 30737-810
Polytech 30737-890
Polytech 30744-045
Polytech 30744-050
Polytech 30744-060
Polytech 30744-070
Polytech 30744-085
Polytech 30744-095
Polytech 30744-110
Polytech 30744-120
Polytech 30744-140
Polytech 30744-160
Polytech 30744-175
Polytech 30744-200
Polytech 30744-220
Polytech 30744-240
Polytech 30744-270
Polytech 30744-295
Polytech 30744-325
Polytech 30744-360
Polytech 30745-055
Polytech 30745-065
Polytech 30745-075
Polytech 30745-095
Polytech 30745-105
Polytech 30745-125
Polytech 30745-145
Polytech 30745-165
Polytech 30745-185
Polytech 30745-210
Polytech 30745-235
Polytech 30745-265
Polytech 30745-295
Polytech 30745-330
Polytech 30745-365
Polytech 30745-400
Polytech 30745-445
Polytech 30745-490
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Polytech 30746-065
Polytech 30746-075
Polytech 30746-095
Polytech 30746-115
Polytech 30746-130
Polytech 30746-155
Polytech 30746-175
Polytech 30746-205
Polytech 30746-230
Polytech 30746-265
Polytech 30746-295
Polytech 30746-335
Polytech 30746-375
Polytech 30746-420
Polytech 30746-460
Polytech 30746-510
Polytech 30746-560
Polytech 30746-615
Polytech 30747-075
Polytech 30747-095
Polytech 30747-115
Polytech 30747-130
Polytech 30747-160
Polytech 30747-185
Polytech 30747-215
Polytech 30747-240
Polytech 30747-280
Polytech 30747-320
Polytech 30747-360
Polytech 30747-400
Polytech 30747-450
Polytech 30747-500
Polytech 30747-560
Polytech 30747-615
Polytech 30747-680
Polytech 30747-750
Polytech 30774-060
Polytech 30774-070
Polytech 30774-085
Polytech 30774-100
Polytech 30774-110
Polytech 30774-130
Polytech 30774-150
Polytech 30774-170
Polytech 30774-195
Polytech 30774-220
Polytech 30774-240
Polytech 30774-275
Polytech 30774-305
Polytech 30774-335
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Polytech 30774-375
Polytech 30774-415
Polytech 30774-450
Polytech 30774-495
Polytech 30775-075
Polytech 30775-090
Polytech 30775-105
Polytech 30775-125
Polytech 30775-150
Polytech 30775-170
Polytech 30775-200
Polytech 30775-225
Polytech 30775-260
Polytech 30775-290
Polytech 30775-330
Polytech 30775-370
Polytech 30775-405
Polytech 30775-455
Polytech 30775-505
Polytech 30775-555
Polytech 30775-610
Polytech 30775-670
Polytech 30776-095
Polytech 30776-110
Polytech 30776-130
Polytech 30776-155
Polytech 30776-180
Polytech 30776-215
Polytech 30776-250
Polytech 30776-280
Polytech 30776-320
Polytech 30776-365
Polytech 30776-415
Polytech 30776-460
Polytech 30776-515
Polytech 30776-570
Polytech 30776-640
Polytech 30776-705
Polytech 30776-775
Polytech 30776-855
Polytech 30777-1035
Polytech 30777-110
Polytech 30777-130
Polytech 30777-160
Polytech 30777-185
Polytech 30777-220
Polytech 30777-255
Polytech 30777-290
Polytech 30777-335
Polytech 30777-385
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Polytech 30777-440
Polytech 30777-495
Polytech 30777-555
Polytech 30777-620
Polytech 30777-695
Polytech 30777-770
Polytech 30777-855
Polytech 30777-940
Polytech 31631-195
Polytech 31631-225
Polytech 31631-255
Polytech 31631-285
Polytech 31631-315
Polytech 31631-345
Polytech 31631-400
Polytech 31631-440
Polytech 31631-480
Polytech 31632-240
Polytech 31632-270
Polytech 31632-305
Polytech 31632-335
Polytech 31632-365
Polytech 31632-390
Polytech 31632-465
Polytech 31632-500
Polytech 31641-180
Polytech 31641-205
Polytech 31641-235
Polytech 31641-260
Polytech 31641-290
Polytech 31641-320
Polytech 31641-360
Polytech 31642-215
Polytech 31642-245
Polytech 31642-285
Polytech 31642-305
Polytech 31642-335
Polytech 31642-380
Polytech 31642-415
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Description de l'article

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
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Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;POLY1txt;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;POLY1txt;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
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Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYxt;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLY1txt;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Replicon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Replicon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Replicon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Replicon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Replicon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Replicon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1txt;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1txt;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;POLYxt;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;POLYxt;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection
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Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;POLY1txt;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;POLYxt;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYxt;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLY1txt;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYxt;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYxt;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLY1txt;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYxt;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYxt;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Opticon;High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Opticon;High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Opticon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Opticon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Opticon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Opticon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Opticon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Opticon;High Projection

Mamma Implant;POLY1txt;Opticon;Extra High Projection
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Mamma Implant;POLY1xt;Opticon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Opticon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Opticon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Opticon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Opticon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1txt;Opticon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Opticon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Opticon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Opticon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Opticon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Opticon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Opticon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1txt;Opticon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Opticon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Opticon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Opticon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Opticon;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Optimam;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection

Mamma Implant;POLYxt;Optimam;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection

Mamma Implant;POLYxt;Optimam;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Optimam;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection

Mamma Implant;POLY1txt;Optimam;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Optimam;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection

Mamma Implant;POLY1txt;Optimam;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Optimam;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYxt;Optimam;Moderate Projection
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Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection

Mamma Implant;POLY1xt;Optimam;Moderate Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection

Mamma Implant;POLY1txt;Optimam;High Projection

Mamma Implant;POLY1txt;Optimam;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection

Mamma Implant;POLY1txt;Optimam;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Optimam;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Optimam;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Optimam;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Optimam;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Optimam;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection

Mamma Implant;POLYxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection

Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection

Mamma Implant;POLYxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection

Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection

Mamma Implant;POLY1txt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection

Mamma Implant;POLYxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection

Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection

Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection

Mamma Implant;POLYxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection

Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection

Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection
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Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection

Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection

Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection

Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection

Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection

Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection

Mamma Implant;POLYxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection

Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection

Mamma Implant;POLY1xt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection

Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection

Mamma Implant;POLY1xt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection

Mamma Implant;POLYxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection

Mamma Implant;POLYxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection

Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection

Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection

Mamma Implant;POLY1xt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection

Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection

Mamma Implant;POLY1txt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection

Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection

Mamma Implant;POLYxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
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Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
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Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
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Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection

Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
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Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
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Fabricant |Références
Sebbin LSATS 175
Sebbin LSA TS 245
Sebbin LSATS 270
Sebbin LSA TS 360
Sebbin LSA SS 150
Sebbin LSA SS 210
Sebbin LSA SS 235
Sebbin LSA SS 280
Sebbin LSA SS 315
Sebbin LSA SS 405
Sebbin LSA XSS 160
Sebbin LSA XSS 185
Sebbin LSA XSS 210
Sebbin LSA XSS 290
Sebbin LSATL 215
Sebbin LSATL 250
Sebbin LSATL 285
Sebbin LSATL 330
Sebbin LSATL 375
Sebbin LSATL 420
Sebbin LSATL 475
Sebbin LSATL 530
Sebbin LSA TL 595
Sebbin LSA SL 185
Sebbin LSASL 210
Sebbin LSA SL 245
Sebbin LSA SL 280
Sebbin LSA SL 325
Sebbin LSA SL 370
Sebbin LSASL 415
Sebbin LSASL 470
Sebbin LSA SL 525
Sebbin LSA XSL 190
Sebbin LSA XSL 215
Sebbin LSA XSL 250
Sebbin LSA XSL 330
Sebbin LSATM 250
Sebbin LSA TM 285
Sebbin LSATM 330
Sebbin LSATM 375
Sebbin LSATM 420
Sebbin LSATM 475
Sebbin LSATM 530
Sebbin LSA TM 595
Sebbin LSA TM 660
Sebbin LSA SM 210
Sebbin LSA SM 245
Sebbin LSA SM 280
Sebbin LSA SM 325
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Sebbin LSA SM 370
Sebbin LSA SM 415
Sebbin LSA SM 470
Sebbin LSA SM 525
Sebbin LSA SM 590
Sebbin LSA XSM 215
Sebbin LSA XSM 250
Sebbin LSA XSM 295
Sebbin LSA XSM 330
Sebbin LSA XSM 375
Sebbin LSA XSM 430
Sebbin LSA XSM 530
Sebbin LSA TF 290
Sebbin LSA TF 335
Sebbin LSA TF 380
Sebbin LSA TF 425
Sebbin LSA TF 480
Sebbin LSA TF 535
Sebbin LSA TF 600
Sebbin LSA TF 665
Sebbin LSA TF 730
Sebbin LSA SF 245
Sebbin LSA SF 280
Sebbin LSA SF 325
Sebbin LSA SF 370
Sebbin LSA SF 415
Sebbin LSA SF 470
Sebbin LSA SF 525
Sebbin LSA SF 590
Sebbin LSA SF 655
Sebbin LSA XSF 250
Sebbin LSA XSF 285
Sebbin LSA XSF 330
Sebbin LSA XSF 375
Sebbin LSA XSF 420
Sebbin LSA XSF 475
Sebbin LSA XSF 595
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